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1. Introducción: Medición de las úlceras de la piel 
1. Introducción: Medición de las 
úlceras de la piel 
1.1. Importancia del problema 
Las úlceras de la piel tienen importantes repercusiones desde un punto de vista 
médico y social: económicas, sobre la salud y sobre la calidad de vida de los 
pacientes. Conllevan un elevado coste económico por su tratamiento, alta 
prevalencia, evolución crónica y repercusión en bajas laborales. Este problema 
sanitario afectaba en EEUU a 6’5 millones de personas (> 2% de la población), 
según datos de 2009, con un coste anual del tratamiento de 25 mil millones de 
dólares (Sen et al 2009). En España, este coste se estimó en 461 millones de 
euros anuales solamente para un tipo de úlceras: las úlceras por presión 
(Soldevilla et al 2007). Se prevé que la importancia de este problema aumente, 
tanto en su prevalencia (por la forma de vida actual: sedentarismo, tabaquismo, 
sobrepeso, diabetes) como en su repercusión económica.  
1.2. Necesidad de la medición cuantitativa 
La medición de úlceras de la piel comenzó a hacerse en 1 y 2 dimensiones 
para evaluar su evolución hace más de 20 años (Kantor y Margolis 1998), 
forma parte de varias escalas de valoración periódica utilizadas en clínica 
(Bates-Jensen 2001) y tiene importancia en el seguimiento evolutivo de los 
pacientes (Pavlovcic et al 2015, Gethin 2006).  
Hay buena correlación entre la cicatrización de las úlceras cutáneas y la 
disminución de variables como superficie, perímetro y profundidad. Se han 
sugerido variables predictivas de curación de la úlcera: por ejemplo, Flanagan 
sugirió que la disminución de un 40% en la superficie de una úlcera en 4 
semanas es un buen predictor de cicatrización o curación de ésta (Flanagan, 
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1. Introducción: Medición de las úlceras de la piel 
Una optimización de las técnicas utilizadas para la valoración objetiva de la 
evolución de las úlceras de la piel ayudaría también a comparar la eficacia de 
los distintos tratamientos (Romanelli 2007) y seleccionar los más adecuados, 
así como predecir el tiempo de curación (Redden et al 1998, Prompers et al 
2008). 
1.3. Sistemas de medición utilizados actualmente 
Los instrumentos de medición de úlceras utilizados habitualmente en clínica 
son imprecisos y tienen varios inconvenientes, como inexactitud, dolor, 
irritación o reacción alérgica (Rogers et al 2010, Langemo et al 1998, Langemo 
et al 2008, Goldman y Salcido 2002).  
Otros instrumentos comercializados para la medición de úlceras requieren un 
hardware específico costoso y son raramente utilizados en clínica (Polo y 
Felicisimo 2012, Bowling et al 2011, Plassmann y Jones 2007). 
La fotogrametría es una técnica sin contacto muy precisa para medir diversas 
variables de la úlcera de la piel como el diámetro y profundidad máximos, 
perímetro, superficie, volumen, etc. (Boersma 2000, Luhmann 2010, Davis et al 
2013). El riesgo de infección asociado a la utilización de la fotogrametría es 
mínimo, pero esta técnica hasta ahora ha sido poco aplicable a la medición de 
úlceras en investigación o clínica, debido al tiempo, habilidad y coste del 
equipamiento necesarios para la configuración y puesta a punto del sistema, 
así como la toma y procesamiento de datos (Shaw y Bell, 2011, Mitchell y 
Newton 2002, Marjanovic et al 1998, Kecelj-Leskovec 2007). Se han realizado 
algunos estudios con técnicas fotogramétricas para medir variables 
tridimensionales como el volumen (Langemo et al 2001, Stockton et al 2015), 
pero son necesarios nuevos estudios para comprobar su exactitud, optimizar su 
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1. Introducción: Medición de las úlceras de la piel 
1.4. Estado actual de nuestro sistema 
En proyectos anteriores desarrollamos los procedimientos de toma de datos y 
medición de las dimensiones de las úlceras (índice de rugosidad, coeficiente de 
circularidad, longitud máxima, perímetro, diámetro, superficie, superficie 
excavada y volumen) mediante cámara fotográfica, escáner manual (Sense™ 
3D) y software fotogramétrico de escaneado basado en correlación (Agisoft© 
Photoscan, Photomodeler™ Scanner) (Sánchez-Jiménez y Buchón 2013, 
Sánchez-Jiménez y Buchón 2014, Botella et al 2015, Buchón y Palomar 2015). 
Hemos probado nuestra técnica en un ensayo clínico randomizado realizado en 
pacientes con úlceras crónicas de la pierna (Martínez et al 2016). 
1.5. Desarrollo de nuestro sistema  
En continuidad con nuestra línea de investigación, este proyecto intenta dar un 
paso más, con la automatización del tratamiento de las nubes de puntos 
obtenidas tras la toma de imágenes de úlceras cutáneas.  
Con este propósito, se crean tres programas para valorar la evolución de las 
úlceras cutáneas durante el seguimiento por el personal sanitario. Estos 
programas automatizan la obtención de variables y generan los siguientes 
documentos informativos con las características de la úlcera cutánea: informe 
en formato PDF, animación en formato AVI y escena de realidad aumentada en 
formato XOS. Se crea también una página web para almacenar estos 
resultados y documentos y permitir una interacción con el personal sanitario. 
Además, se prueba y depura el funcionamiento de este conjunto de programas 
y página web introduciendo datos reales de 50 úlceras cutáneas de la pierna. 
as 
 




2. Justificación  
 
La temática de este proyecto es novedosa en el ámbito de la geomática. Las 
aplicaciones biomédicas tienen una gran potencialidad que justificarían la 
diferenciación de un área o sector del conocimiento dentro de la geomática, 
que condujera a nuevas salidas profesionales desde la titulación. 
Este proyecto continúa nuestra línea de investigación en medición de úlceras 
con técnicas fotogramétricas. Por otra parte, como se refiere en la Introducción, 
la realización de este tipo de estudios es necesaria para poner a punto una 
técnica de medición de variables tridimensionales en úlceras de la piel. 
2.1. Utilidad concreta del proyecto  
Su principal utilidad es crear una herramienta con dos funciones: 
 Automatizar el tratamiento y gestión de los datos tridimensionales 
obtenidos en la toma de fotografías de úlceras de la piel. 
 Presentar los resultados y facilitar su interpretación por el personal 
sanitario, que carece de experiencia en la gestión de datos 
tridimensionales. 
Tiene una doble orientación: profesional (busca ayudar al seguimiento 
asistencial de los pacientes  y, eventualmente, la comercialización del 
producto) e investigadora (desarrollo científico). 
2.2. Utilidad como Proyecto Final de Máster  
En el desarrollo de las aplicaciones y página web se muestran varias 
competencias adquiridas durante el máster.
as 
 




3. Objetivos  
 
El presente proyecto tiene tres objetivos:  
1. Crear un sistema de aplicaciones informáticas para automatizar el 
tratamiento de las nubes de puntos obtenidas tras la toma de imágenes, 
incluyendo los siguientes programas: 
o Programa MU (medición de úlceras): automatiza la medición de 
un conjunto de variables tridimensionales en una úlcera cutánea.  
o Programa CA3D (creador de animación 3D): produce un vídeo 
para visualizar el modelo tridimensional de la úlcera cutánea y 
muestra su evolución temporal, junto a un resumen de variables 
descriptivas que aparecen en el vídeo.  
o Programa CPRA (creador de proyecto de realidad aumentada): 
representa el modelo tridimensional de la úlcera en un entorno de 
realidad aumentada.  
2. Crear una página web que aloje una base de datos dinámica con las 
variables de las úlceras cutáneas, ordenada por paciente y semana, que 
permita descargar los resultados obtenidos con los programas 
anteriores, así como visualizar y medir los modelos tridimensionales de 
las úlceras. 
3. Probar el funcionamiento del sistema de aplicaciones en conjunto con la 











4.1. Toma de fotografías  
 Cámara fotográfica digital no métrica calibrada HD Sony© Handycam 
Super Steadyshot HDR SR12 (10.2 megapíxeles). 
 Fotografías de pacientes con úlceras venosas crónicas de la pierna, 
obtenidas en los servicios de dermatología del Hospital Universitari i 
Politècnic La Fe y Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. 
 Papel calibrado. 
4.2. Tratamiento de los datos  
 Hardware: 
o Ordenador portátil con procesador Intel® Core™ i7-3612 QM; 
Memoria RAM: 4 GB; Disco duro de 500 GB.  
 Software:  
Se citan nombre comercial, versión y utilidad.  
o Agisoft© Photoscan Professional versión 1.0.3: Creación de nubes 
de puntos.  
o CloudCompare versión 2.4: Tratamiento de nubes de puntos 
o Python™ versión 2.7: Lenguaje de programación en la página 
web y los programas MU, CA3D y CRPA. 
o Qt© Designer versión 4.8.7: Creación de interfaces gráficas en los 
programas MU, CA3D y CRPA. 
o Blender™ versión 2.77: Programa fundamental en los programas 
CA3D y CRPA. 
o ArcMap™ versión 10.1: Programa fundamental en el programa 
MU.  








o LiClipse© versión 1.4: Editor de código para la programación de la 
página web. 
o Apache® MS4W Web Server versión 2.2.22: Servidor web. 
o PgAdmin© III versión 1.22.1: Programa de gestión relacional de 
bases de datos (BBDD) PostgreSQL orientada a objetos, utilizado 









5.1. Variables de la úlcera  
Para calcular las variables de la úlcera cutánea es necesario determinar cuál 
será la superficie de referencia que delimite el “techo de la úlcera”. Definiremos 
esta superficie no como un plano recto que corta la úlcera desde sus extremos, 
sino como el plano curvo que mejor se ajusta a la forma que tendría la 
superficie sana de la pierna, es decir, sin úlcera. 
Esto lo hacemos con una interpolación en los contornos de la úlcera, de tal 
forma que si llevaban una determinada curvatura (la pierna se asemeja a un 
cilindro) la conserve. 
 
Figura 1. Superficie de referencia de la úlcera cutánea, interpolada a partir de la piel sana 









La superficie excavada está determinada por el nicho de la úlcera cutánea, con 
sus prominencias y excavaciones. Será mayor cuanto más accidentada sea la 
úlcera. 
 
El índice de rugosidad se calcula como el cociente entre la superficie excavada 
y la superficie de referencia: 




Valores altos de este índice corresponden a úlceras muy accidentadas, con 
muchos recovecos e irregularidades. 
 
El coeficiente de circularidad de Miller (Delgadillo y Moreno, año sin determinar) 
se calcula con la siguiente expresión: 
𝐶𝑐 =













5.2. Sistema de aplicaciones 
El sistema de aplicaciones se compone de tres programas. Para cada uno de 
ellos se detallan sucesivamente los siguientes aspectos: 
 Descripción técnica de su funcionamiento. 
 Lenguaje de programación utilizado. 
 Requisitos para su ejecución. 
 
5.2.1. Programa MU (medición de úlceras) 
 
Descripción técnica del funcionamiento del programa: 
El programa realiza operaciones propias de un Sistema de Información 
Geográfica (SIG) para calcular las variables y crear las representaciones que 
se muestran en el PDF final. Algunas de estas operaciones son: 
Partiendo de unas nubes de puntos (X, Y, Z), éstas se triangulan para obtener 
una malla TIN (Triangulated Irregular Network). Esta malla se transforma en 
raster. A partir de este raster se obtienen la superficie, superficie excavada y 
volumen de la úlcera cutánea. Se convierte el raster en polígono, para calcular 
el perímetro. La longitud máxima se obtiene localizando los vértices del 
polígono y calculando las distancias entre ellos. El índice de rugosidad y el 
coeficiente de circularidad de Miller se calculan con las expresiones citadas en 
el apartado 5.1: “Variables de las úlceras”.  
Lenguaje de programación: Python. 
Requisitos para su ejecución: 
El ordenador desde el que se ejecuta el programa necesita tener instalado: 
 Lenguaje de programación Python.  
 Software Arcmap™ con sus licencias “Spatial Analyst” y “3D Analyst”. 
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Los datos iniciales utilizados para cada úlcera cutánea son: 
 Fotografía (En formato JPG/PNG).  
 Nube de puntos (En formato TXT, estructurado de la siguiente forma: 
Identificador de punto, coordenada X en mm, coordenada Y en mm, 
coordenada Z en mm). 
 Superficie de referencia (En formato TXT, estructurado de la siguiente 
forma: Identificador de punto, coordenada X en mm, coordenada Y en 
mm, coordenada Z en mm). 
 
5.2.2. Programa CA3D (creador de animación 3D) 
 
Descripción técnica del funcionamiento del programa: 
El programa genera un código interpretable por Blender™ en base a los 
parámetros introducidos en la interfaz gráfica. Guarda este código y lo ejecuta 
como un subproceso de sistema. Genera resultados en formatos AVI y PNG.  
Lenguaje de programación: Python. 
Requisitos para su ejecución: 
El ordenador desde el que se ejecuta el programa necesita tener instalado: 
 Lenguaje de programación Python.  
 Software Blender™. 
Los datos iniciales utilizados para cada úlcera cutánea son: 
 Nubes de puntos trianguladas (En formato OBJ). 








5.2.3. Programa CPRA (creador de proyecto de realidad aumentada) 
 
Descripción técnica del funcionamiento del programa: 
El programa genera un código interpretable por Blender™ en base a los 
parámetros introducidos en la interfaz gráfica. Guarda este código y lo ejecuta 
como un subproceso de sistema. Genera resultados en formato BLEND, listos 
para su exportación a OpenSpace3D™. En este programa se genera el 
algoritmo que asigna las instrucciones a seguir en la detección de los 
marcadores, cada uno correspondiente a una visita médica. Así pues, se 
muestra en un entorno de realidad aumentada el objeto tridimensional de la 
úlcera y sus variables medidas en dicha visita médica, y se ocultan los demás 
objetos y variables del resto de visitas médicas.  
Lenguaje de programación: Python. 
Requisitos para su ejecución: 
El ordenador desde el que se ejecuta el programa necesita tener instalado: 
 Lenguaje de programación Python.  
 Software Blender™. 
Los datos iniciales utilizados para cada úlcera cutánea son: 
 Nubes de puntos trianguladas (En formato OBJ). 








5.3. Página web 
La página web tiene cinco funciones: 
1. Descarga de los resultados obtenidos en los programas anteriores y alojados 
en el servidor (Secciones “Informes PDF”, “Evolución en vídeo” y “Realidad 
Aumentada”). 
2. Carga en el servidor (vía internet) de fotografías de pacientes con úlceras 
venosas de la pierna (Sección “Enviar Fotografías”). 
3. Consulta de la base de datos alojada en el servidor, con las variables de 
úlceras de los pacientes (Secciones “Datos de las úlceras” y “Consultar datos 
de paciente”) y los datos de usuarios (Secciones “Iniciar Sesión” y “Mostrar 
Usuarios”). 
4. Mapa con las entidades relacionadas (Sección “Mapa”). 
5. Visualización de los modelos tridimensionales y medición de sus 
dimensiones desde el navegador (Sección “3D”). 
Descripción técnica del funcionamiento de la página web: 
La página web está dividida en secciones; cada una de ellas permite realizar 
distintas funciones. El acceso a estas secciones se realiza por peticiones GET 
y POST que se procesan por una aplicación WSGI (Web Server Gateway 
Interface), la cual determina la función a realizar: reemplazar código HTML 
(Hypertext Markup Language), ejecutar JS (JavaScript), consultar las BBDD 
alojadas en el servidor por medio de PostgreSQL, etc.  
Lenguajes de programación: HTML, CSS (Cascading Style Sheet), JS, PHP 
(Hypertext Preprocessor), Python.  
Requisitos para su funcionamiento: 
El ordenador desde el que se ejecuta el programa necesita tener instalado 
cualquier navegador web.  
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5.4. Prueba del sistema de aplicaciones y la página web  
 
Se obtuvieron resultados de la medición de 50 úlceras cutáneas y su 
correspondiente documentación utilizando los programas del sistema de 
aplicaciones. Estos resultados se almacenaron en la página web. Con esto se 
consiguió: 
 Depurar los programas y la página web. 










6.1. Programa MU (medición de úlceras) 
La interfaz gráfica de usuario tiene la siguiente apariencia:  
 












 A continuación se muestra un fragmento de código del programa:  
 
Figura 3. Fragmento de código Python del programa MU (Medición de úlceras).  
 
El resultado que se obtiene es un informe en formato PDF, en el cual se 
muestran:  
 Título con el identificador de la úlcera cutánea (paciente y semana). 
 Logotipos de las entidades relacionadas. 
 Fotografía de la úlcera cutánea. 
 Imágenes del modelo digital de elevaciones (MDE) y pendientes de la 
úlcera cutánea. 
 Fecha de la visita. 
 Variables medidas (superficie, volumen, longitud máxima, índice de 














Un ejemplo de informe PDF para la úlcera cutánea del paciente “5A” en su 
primera visita médica es el siguiente:  
 
Figura 4. Informe PDF resultante del programa MU (Medición de úlceras) para la úlcera 










6.2. Programa CA3D (creador de animación 3D) 
La interfaz gráfica de usuario tiene la siguiente apariencia:   
 
Figura 5. Interfaz gráfica de usuario del programa CA3D (Creador de animación 3D).  
A continuación se muestra un fragmento de código del programa:  
 
Figura 6. Fragmento de código Python del programa CA3D (Creador de animación 3D).  
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Se obtienen dos tipos de resultados:   
 Vídeo del modelo tridimensional de la úlcera cutánea en formato AVI, 
con rotación de 360º en los tres ejes, con título y textos descriptivos del 
mismo.  
 Imagen correspondiente al primer fotograma (frame) del vídeo, en 
formato PNG. 
 
Un ejemplo de imagen correspondiente al primer fotograma de la evolución de 
la úlcera cutánea del paciente “12” es el siguiente:  
 
 
Figura 7. Imagen resultante del programa CA3D (Creador de animación 3D) para la evolución 












6.3. Programa CPRA (creador de proyecto de realidad aumentada) 
La interfaz gráfica de usuario tiene la siguiente apariencia:  
Figura 8. Interfaz gráfica de usuario del programa CPRA (Creador de proyecto de realidad 
aumentada).  
A continuación se muestra un fragmento de código del programa:  








La plantilla de marcadores utilizada es la siguiente:  
 








El resultado que se obtiene es una escena compuesta por los modelos 
tridimensionales de las úlceras cutáneas y sus textos descriptivos. 
Se muestra un ejemplo de proyecto de realidad aumentada en 
OpenSpace3D™ para reflejar la evolución de la úlcera cutánea del paciente 
“13”:   
Figura 11. Proyecto de realidad aumentada en OpenSpace3D que muestra la evolución de la 
úlcera cutánea del paciente “13”: algoritmo que asigna las instrucciones a seguir en la 
detección de los marcadores. 
Figura 12. Proyecto de realidad aumentada en OpenSpace3D que muestra la evolución de la 
úlcera cutánea del paciente “13”: primera visita. 
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Figura 13. Proyecto de realidad aumentada en OpenSpace3D que muestra la evolución de la 
úlcera cutánea del paciente “13”: segunda visita. 
 
 
Figura 14. Proyecto de realidad aumentada en OpenSpace3D que muestra la evolución de la 











Figura 15. Proyecto de realidad aumentada en OpenSpace3D que muestra la evolución de la 
úlcera cutánea del paciente “13”: cuarta visita. 
 
 
Figura 16. Proyecto de realidad aumentada en OpenSpace3D que muestra la evolución de la 












Figura 17. Proyecto de realidad aumentada en OpenSpace3D que muestra la evolución de la 
úlcera cutánea del paciente “13”: primera visita con zoom aumentado. Para conseguir este 
resultado es necesario ocultar el marcador de la primera visita y posteriormente el marcador del 
zoom de ampliación. 
 
 
Figura 18. Proyecto de realidad aumentada en OpenSpace3D que muestra la evolución de la 
úlcera cutánea del paciente “13”: primera visita con zoom disminuido. Para conseguir este 
resultado es necesario ocultar el marcador de la primera visita y posteriormente el marcador del 
zoom de reducción. 
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6.4. Página Web 
Visualización de la página web: En función del rol o tipo de usuario, se utiliza 
un estilo CSS diferente.  
 Rol o tipo de usuario: Administrador. 
 



















 Rol o tipo de usuario: Médico. 
 





















 Rol o tipo de usuario: Enfermero. 
 














Los botones de interacción del usuario incluyen efectos “Hover” en todos los 
casos, independientemente del rol o tipo de usuario, para resaltar la sección 
sobre la que se sitúa el puntero del ratón: subrayándola, cambiando el color de 
fondo, etc.  
 
Las secciones disponibles en la página web son:  
 Inicio de sesión: Control de acceso de tres tipos de usuario con los 
siguientes permisos respectivamente:  
o Administrador: edición, inserción, eliminación y consulta de datos 
en las BBDD. Visualización del modelo tridimensional de la úlcera 
y descarga de documentación. Envío de fotografías.  
o Médico: Consulta de datos en las BBDD. Visualización del modelo 
tridimensional de la úlcera y descarga de documentación. Envío 
de fotografías.  








Tabla I. Secciones con acceso permitido (en color verde) o prohibido (en color rojo) para cada 
rol o tipo de usuario.  
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 Mapa: La página web muestra las entidades relacionadas (Universitat 
Politècnica de València, Hospital Universitari i Politècnic La Fe y 
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete) en una capa vectorial 
de puntos alojada en GeoServer, junto a imágenes raster 




















 Datos de las úlceras: Permite la adición, edición o eliminación de 
registros de la base de datos de úlceras cutáneas mediante sentencias 
SQL (Structured Query Language) desde la página web.  
 
 



















 Consultar datos de paciente: Realiza una consulta SQL a la base de 
datos del servidor, enviando un identificador del paciente y obteniendo 
todos sus datos almacenados.  
 
 
Figura 25. Apariencia de la sección “Consultar datos de pacientes” para el rol o tipo de usuario 
“Administrador”. En primer lugar se muestra la consulta vacía, posteriormente se muestra la 









 3D: Se permite desde el navegador visualizar, obtener perfiles y medir 
longitud y superficie del modelo tridimensional de la úlcera cutánea. El 
visor empleado es “Potree”. 
 
 
Figura 26. Apariencia de la sección “3D” para el rol o tipo de usuario “Administrador”. 
 
Figura 27. Visualización del modelo tridimensional de la úlcera cutánea en el visor “Potree”. 
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 Informes PDF: Se permite descargar los informes generados con el 
programa MU, que se encuentran alojados en una carpeta del servidor. 
 
 


















 Evolución en vídeo: Se permite descargar los videos, en formato AVI y 
generados con el programa CA3D, que se encuentran alojados en una 
carpeta del servidor. 
 
 

















 Realidad aumentada: Se permite descargar los proyectos, en formato 
XOS para OpenSpace3D™ y generados con el programa CPRA, que se 
encuentran alojados en una carpeta del servidor. 
 
 

















 Enviar fotografías: Se permite subir fotografías, utilizando internet, a un 























 Mostrar usuarios: Se realiza una consulta SQL a la base de datos del 
servidor, y se muestran los datos de los usuarios registrados con acceso 
a la página web.  
 
 



















A continuación se muestra un fragmento de código de la aplicación WSGI que 
maneja la página web:  
 
 












La geomática utiliza técnicas como la fotogrametría, sistemas de información 
geográfica y teledetección, que proporcionan herramientas aplicables a 
diversas áreas de la biomedicina como, por ejemplo, la medición de úlceras 
cutáneas.  
Este sistema de aplicaciones (constituido por los 3 programas) y la página web 
podría completar la documentación clínica de la historia médica de un paciente 
y contribuir a mejorar su asistencia médica. Su utilización dentro de la 
telemedicina en el seguimiento remoto de pacientes tendría una repercusión 
económica favorable con dos consecuencias previsibles:  
1. Disminución del número y frecuencia de visitas físicas. 
2. Indicar la necesidad de una visita física al médico especialista.  
7.1. Aspectos comerciales 
 Potenciales clientes del sistema de aplicaciones y la página web: 
Este sistema de aplicaciones y la página web se podría implementar en centros 
médicos asistenciales públicos y privados, como hospitales y centros de 
diagnóstico por la imagen.  
Algunas especialidades médicas relacionadas con el tratamiento y, por ende, la 
medición de úlceras cutáneas son: Dermatología, Cirugía vascular y Cirugía 
plástica. 
 No publicación del código: 
El código de los programas y la página web se ha reservado porque el 
desarrollo del sistema tiene un fin comercial. Está en un proceso de iteración 
continua para su depuración y perfeccionamiento. El objetivo es aumentar su 








7.2. Flujo de proceso 
El flujo de proceso indica las funciones que realiza cada elemento o rol del 
equipo y se articula de la siguiente forma: 
El paciente acude a la clínica para su asistencia médica. El enfermero toma 
una serie de fotografías de la úlcera cutánea siguiendo las especificaciones de 
toma de datos detalladas en los proyectos anteriores (Sánchez-Jiménez y 
Buchón 2013, Sánchez-Jiménez y Buchón 2014, Botella et al 2015, Buchón y 
Palomar 2015). El médico valora si estas fotografías deben subirse a la página 
web, basándose en criterios clínicos. El administrador, tras la recepción de 
estas fotografías en la página web, las procesa (ver “Tratamiento de las nubes 
de puntos”) para obtener el modelo tridimensional de la úlcera cutánea. Ejecuta 
los programas, añade los nuevos registros a la base de datos y actualiza la 
página web, en la que se incluye la nueva documentación. El médico consulta 
la página web y recibe información para complementar su diagnóstico, valorar 










Figura 37. Diagrama de flujo de proceso actual. 
Este flujo de proceso tiene algunas posibles mejoras, que implementaremos en 
futuras versiones, con la automatización de varias etapas, siendo el flujo de 
proceso final previsible de la siguiente forma:  
El paciente toma sus propias fotografías de la úlcera cutánea, siguiendo las 
especificaciones de toma de datos detalladas en los proyectos anteriores 
(Sánchez-Jiménez y Buchón 2013, Sánchez-Jiménez y Buchón 2014, Botella et 
al 2015, Buchón y Palomar 2015). El médico autoriza la subida de estas 
fotografías a la página web, basándose en criterios clínicos. Se comprueban 
automáticamente las fotografías y se realiza una validación técnica de su 
calidad, para su inclusión en la base de datos. Se ejecutan automáticamente 
los programas que generan las medidas que son incluidas en la base de datos. 
Se actualiza automáticamente la página web incluyendo la nueva 
documentación generada con los programas. El médico consulta la página 
web y recibe información para complementar su diagnóstico, valorar la 
evolución e individualizar el tratamiento del paciente, permitiendo citar al 
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paciente para una consulta física.  
Estas modificaciones limitarían el número de elementos o roles involucrados, 
ciñéndolos a paciente y médico. Esto es conveniente para aumentar la utilidad 
del producto, una vez comercializado. El administrador sería el responsable 
del mantenimiento, seguridad y correcto funcionamiento de la página web, pero 
no manejaría el conjunto de información para cada caso. 
 









7.3. Aspectos técnicos generales 
 Tratamiento de las nubes de puntos: 
Las nubes de puntos en algunos casos están afectadas de mucho ruido, y 
tienen el siguiente tratamiento previo a su inclusión en los programas: 
1. Filtrado de ruido (parte I). 
2. Registro de nubes de puntos por el algoritmo ICP (Iterative Closest 
Point). 
3. Filtrado de ruido (parte II). 
4. Separación de la úlcera y su contorno de piel. 
5. Creación de superficie interpolada. 
6. Mallado de las nubes de puntos. 
 Texturas de las úlceras cutáneas: 
Los programas CA3D y CPRA permiten mostrar las texturas de los objetos 
tridimensionales de las úlceras cutáneas. Estas texturas habitualmente serán 
las radiaciones electromagnéticas reflejadas por el objeto, que corresponden a 
su color natural. También podría ser útil resaltar otro tipo de información como, 
por ejemplo, temperatura, la cual podría ayudar en la delimitación automática 
del contorno de la úlcera, detección de zonas inflamadas, etc. 
 Interacción entre los programas y la base de datos: 
La interacción entre las mediciones realizadas con el programa MU y la edición, 
adición y eliminación de registros en la base de datos la lleva a cabo 
actualmente el administrador de la página.  
Sería interesante que los programas crearan automáticamente nuevos registros 
en la base de datos, conforme se realizan las mediciones de variables. En 








 Interacción entre los programas y la página web: 
Actualmente los resultados obtenidos con los programas MU, CA3D y CPRA 
los sube a la página el administrador.  
Sería interesante que los programas modificaran automáticamente la página 
web, introduciendo la nueva documentación creada. En futuras versiones se 
añadirá esta función. 
 
7.4. Aspectos éticos 
 Privacidad de la página web: 
La página web contiene datos confidenciales de pacientes, que no deben ser 
divulgados. Es necesario que el equipo que desarrolla el software evite su 
vulnerabilidad y vaya aumentando progresivamente su seguridad. Por este 
motivo, actualmente el acceso a la página web está restringido al equipo 
desarrollador y no se ha subido a la red. 
 Identificación del paciente: 
El identificador no podría ser el DNI del paciente, ya que se trata de datos 
clínicos de pacientes y no se respetaría la Ley de Protección de Datos de 
Carácter Personal 15/1999. A efectos técnicos se podría cambiar fácilmente 
por otro identificador, que fuese codificado y no personal, o bien incluir este 









7.5. Programa MU (medición de úlceras) 
Se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones al programar esta 
aplicación: 
 Comprobaciones internas: 
Es necesario realizar varias comprobaciones de parámetros internos para 
evitar errores en tiempo de ejecución: 
o Introducción completa de los datos: El programa se ejecuta 
cuando las cuatro casillas de verificación están activadas. Se 
impide la modificación manual de las mismas. 
o Rutas: Las casillas de verificación (checkboxes) de cada ruta se 
activan cuando se ha introducido una ruta válida. La ruta se 
considera válida cuando es una ruta existente y con extensión 
adecuada para su funcionamiento. 
 Marcos de datos (dataframes): 
Los marcos de datos contienen imágenes o representaciones del modelo 
tridimensional de la úlcera cutánea, como el MDE o las pendientes.  
o Número: El programa permite incluir en su resultado de 1 a 4 
marcos de datos, siendo uno de ellos la fotografía de la úlcera. Se 
utilizan varias plantillas en las que varía el tamaño y la posición 
de éstos. 
o Contenido: Actualmente se permite mostrar en los marcos de 
datos: 
 Fotografía de la úlcera cutánea. 
 MDE del modelo tridimensional de la úlcera cutánea. 
 Pendientes del modelo tridimensional de la úlcera cutánea.  
Se están explorando nuevas visualizaciones que aporten otra 
información al resultado final, y se ampliará la variedad de 








 Logotipos:  
El programa permite seleccionar 2 logotipos, entre 4 posibles:  
o 1 logotipo de una entidad sanitaria:  
 Hospital Universitari i Politècnic La Fe.  
 Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. 
o 1 logotipo de una entidad técnica:  
 Universitat Politècnica de València (UPV). 
 Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, 
Cartográfica y Topográfica (ETSIGCT). 
 Uso de software comercial: 
El programa MU utiliza software comercial. Sería interesante reprogramarlo, 









7.6. Programa CA3D (creador de animación 3D) 
Se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones al programar esta 
aplicación: 
 Objetos a representar:  
o Formato de archivo: El formato aceptado es OBJ. En futuras 
versiones del programa se permitirá incluir archivos con formato 
PLY. 
o Escala y posición: Es necesario tener un control de la escala y 
posición de los objetos, ya que se incluyen en una escena con 
una cámara de características determinadas en cuanto a 
posición, rotación, distancia focal, etc. 
 Escala: El programa admite cualquier tamaño de objeto. 
Se escala automáticamente, identificando la dimensión o 
eje dominante y reduciendo las tres dimensiones o ejes en 
la misma magnitud.  
 Posición: Se admite cualquier posición del objeto. Se 
identifica automáticamente la posición del centro de masas 
del objeto y se traslada al origen de la escena.  
o Número: Se permite incluir hasta 5 objetos. El código del 
programa está diseñado para poder aumentar de forma sencilla el 
número de objetos en futuras versiones, si fuese necesario. 
o Textura: Es posible introducir una imagen en formato JPG y PNG 
que aporte la textura a cada objeto a representar. También se 
puede desactivar la visualización de ésta, desmarcando la casilla 








 Textos:  
o Tipo: Se permite incluir dos tipos de texto:  
 Título de la escena. 
 Variables medidas y tiempo. 
o Número: Se permite incluir hasta 21 textos en la escena (1 título y 
20 variables). El código del programa está diseñado para poder 
aumentar de forma sencilla el número de textos en futuras 
versiones, si fuese necesario.  
o Posición: Se puede elegir la posición del título central, situándolo 
en la parte superior o inferior. Las variables se sitúan en las 
cuatro esquinas de la escena. 
o Tamaño: Se regula el tamaño de cada tipo de texto por separado. 
o Color: Se permite al usuario seleccionar el color de los textos 
entre una gama de 58 colores definidos en un diccionario. Se 
puede ampliar esta gama de colores de forma sencilla, 
añadiéndolos a este diccionario. 
 Animaciones o giros del objeto:  
o Ejes de rotación: Se han introducido 3 rotaciones completas en el 
programa: 
 Rotación de 360º en el eje Z. 
 Rotación de 360º en el eje Y. 
 Rotación de 360º en el eje X. 
Pudiendo elegir entre uno o varios ejes de rotación, lo cual 
produce un resultado concatenado, en el que al terminar un giro 
se comienza el siguiente, en el orden expuesto anteriormente. 
Se decidió este orden considerando que el giro en el eje Z es el 
más útil para apreciar la profundidad de un objeto, desde una 
perspectiva frontal. 
o Velocidad de rotación: El programa permite variar la velocidad de 
rotación del objeto en el vídeo, desde 4 hasta 32 segundos por 








 Cámaras predefinidas:  
o Número: El programa tiene implementadas dos cámaras 
plenamente funcionales: “vista frontal” y “vista de pájaro”. El 
código del programa está diseñado para poder aumentar de 
forma sencilla el número de cámaras disponibles en futuras 
versiones, si fuese necesario. 
 Fondo de la escena:  
o Color: Se permite al usuario seleccionar el color de fondo de la 
escena, entre una gama de 58 colores definidos en un 
diccionario. Se puede ampliar esta gama de colores de forma 
sencilla, añadiéndolos a este diccionario. 
 Resultado:  
o Tipo: Se permite generar dos tipos de resultado: vídeo e imagen.  
La creación de vídeo es relativamente lenta, pudiendo demorarse 
de 1 a 8 horas, en función del ordenador, complejidad de nubes 
de puntos y duración total de la animación. Por esto se consideró 
útil programar una opción para crear una imagen de 
previsualización, correspondiente al primer fotograma del vídeo. 
Esta imagen se muestra en una ventana de la interfaz gráfica de 
usuario dispuesta para ello, y permite comprobar si el resultado 
que se generará en vídeo es el correcto o debe cambiarse algún 
parámetro.   
o Ruta de renderizado: Se permite elegir la ruta donde se crearán 










7.7. Programa CPRA (creador de proyecto de realidad aumentada) 
Se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones al programar esta 
aplicación: 
 Objetos a representar:  
El programa tiene las mismas consideraciones que el programa CA3D respecto 
a formato de archivo, textura, escala y posición. 
o Número: Se permite incluir en la escena hasta 6 objetos. Se 
permiten más objetos que en el programa CA3D, por dos motivos:  
 Su interfaz gráfica de usuario tiene un menor número de 
elementos y por lo tanto mayor espacio. 
 El tiempo de ejecución del programa es mucho menor, lo 
que permite crear proyectos más complejos para 
OpenSpace3D™ con menor exigencia de computación. 
 Textos:  
o Número: Se permite incluir hasta 24 textos.  
o Color: Se permite al usuario seleccionar el color de cada uno 
de los textos, entre una gama de 58 colores definidos en un 
diccionario. Se implementó esta mejora frente al programa CA3D 
por dos motivos:  
 El color de fondo de la escena es incontrolable: la imagen 
que toma la cámara depende del lugar en el que se sitúe el 
usuario de realidad aumentada. Una mayor flexibilidad de 
colores en cada uno de los textos facilita resaltarlos en un 
entorno variable.  
 Permite crear un código de colores que destaque la 
evolución del paciente. Por ejemplo: se resalta la mejoría 
de las variables respecto a una visita anterior con el color 










7.8. Página web 
La utilidad de la página web es fundamentalmente práctica: la medición de 
úlceras cutáneas asiste al diagnóstico, seguimiento evolutivo y tratamiento de 
éstas. 
Se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones al programar esta 
página web: 
 Número de tipos de usuario:  
Se han creado 3 roles o tipos de usuario, correspondientes a administrador, 
médico y enfermero. En futuras versiones se podría implementar el rol de 
paciente, permitiéndole comprobar su propia evolución y subir sus propias 
fotografías de úlceras cutáneas. 
 Duración de la sesión: 
La sesión iniciada permanece activa hasta que se cierra el navegador. 
 Comprobaciones de los formularios: 
Se comprueba que los formularios sean del tipo adecuado antes de enviarse al 
servidor, por motivos de seguridad. 
 Archivos de subida al servidor: 
o Tipo: Se ha restringido el tipo de archivo a subir al servidor a 
imágenes en formato JPG y PNG. El motivo de esta restricción es 
evitar subidas de archivos no deseados que pudieran perjudicar al 
servidor. 
o Tamaño: Se ha limitado el tamaño de archivo a subir a 20 MB, 
para no saturar la capacidad de almacenamiento del servidor.  
El diseño y mantenimiento de la página web debería realizarse en forma 
asociada por profesionales técnicos y de la salud especializados en esta área. 
También debería considerar las sugerencias e intereses de asociaciones de 
pacientes. 
La calidad de una página web influye en la selección de la misma por el usuario 









Las páginas web sanitarias están sometidas a procesos de certificación, para 
garantizar que cumplen unos criterios de calidad (Agencia de calidad sanitaria 
de Andalucía 2014). Algunos de esos criterios deben tenerse en cuenta al 
desarrollar y depurar la página web y se refieren a los siguientes aspectos: 
 Derechos de los usuarios:  
o Audiencia prevista: debe identificarse la audiencia a la que se 
dirige, para adaptar a ella sus contenidos, servicios, lenguaje 
empleado y aspecto visual. En particular, debe diferenciarse la 
información destinada a profesionales sanitarios y la destinada a 
usuarios no expertos. 
o Usabilidad: el objetivo buscado es usar el sitio web de forma 
eficiente, eficaz y satisfactoria. La usabilidad comprende varios 
aspectos: navegación (con fácil localización de contenidos); 
legibilidad y diseño visual para asegurar su correcta visibilidad; 
redacción con lenguaje sencillo y comprensible; rotulado y 
organización de contenidos, que deben estar clasificados de 
forma lógica y comprensible. El sitio web debe tener una 
estructura consistente, uniforme e intuitiva para que el usuario la 
identifique claramente. Deben utilizarse encabezados de sección 
y enfatizarse los elementos más significativos y relevantes para el 
usuario. 
o Accesibilidad: Se debe garantizar el acceso al sitio web de 
cualquier usuario, independientemente de las capacidades del 
usuario, localización geográfica, idioma, etc. Si se incluyen 
medios dependientes del tiempo (como audio o video), deben 
proporcionarse alternativas equivalentes (subtitulado, lengua de 
signos o audiodescripción ampliada). El acceso al contenido 
puede hacerse también mediante el teclado. La entrada de datos 
asistida incluye información necesaria, identificación del elemento 
erróneo y sugerencias para corregir los errores. 
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o Confidencialidad y privacidad: los pacientes deben ser informados 
sobre el uso de sus datos personales (recolección, archivo, uso o 
cesión a terceros, en su caso), que tienen un carácter 
especialmente sensible y existe obligación de proteger su 
privacidad y respetar la confidencialidad.  
 Contenidos sanitarios y prestación de servicios: 
o Atribución de contenidos: deben incluirse las fuentes de 
información utilizadas, si fuese posible con enlaces web a su texto 
completo. 
o Actualización de la información sanitaria incluida: debe incluirse la 




















1. El sistema de aplicaciones creado automatiza el tratamiento de los modelos 
tridimensionales de las úlceras cutáneas, realizando mediciones de variables 
en 1, 2 y 3 dimensiones: índice de rugosidad, coeficiente de circularidad, 
longitud máxima, perímetro, superficie, superficie excavada y volumen.  
2. La base de datos alojada en el servidor almacena los resultados de las 
variables de las úlceras cutáneas de los pacientes. 
3. El sistema de aplicaciones creado genera una documentación que facilita la 
interpretación de la evolución de la úlcera cutánea por personal médico, no 
especializado en gestión de datos tridimensionales. Esta documentación 
incluye informe PDF, animación AVI y proyecto de realidad aumentada XOS.  
4. La página web almacena la documentación, permitiendo subir fotografías al 
servidor, así como la consulta y modificación de la base de datos, utilizando 
internet. 
5. La prueba realizada, en la que se incluyeron datos de 50 úlceras cutáneas 
de pierna, ha servido para depurar y mejorar el sistema de aplicaciones y la 
página web. 
6. Se han detectado algunas limitaciones y posibles mejoras: respecto a la 
seguridad de la página web, automatización de tareas en el flujo de proceso y 
privacidad de datos personales, que han de implementarse antes del 
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